INSTRUCCIONES DE AJUSTE/FITTING INSTRUCTIONS 


a tea Miele CRUE ROM R Ime C cme ERCll eRe a] ac 
CMMI M Eons e-ry ORU TOM UCHR CREM CEES eee: |r Ral (c(i 
slel@elstee) [ene (eT MELA} 

SC emUlm te el Om me mee meee ee me Mel mer tf (e Peete sae a 
opposite side allowing his head bands hang below your hand. 
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Ubique el respirador debajo de su menton con la pieza nasobucal hacia arriba. 
Place respirator under your chin with the nosepiece up. 


Pase la banda elastica inferior alrededor de la nuca debajo de las orejas y repita la misma 
accidn con la banda elastica superior ajustandola en la parte superior de la cabeza. 
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Using both hands, adjust headbands for comfortable fit. Push the nasepiece inward with 
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Cubra el respirador con ambas manos, exhale vigorosamente, si el aire se escapa 
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de los bordes vuelva a ajustar las bandas. Asegurese que no haya escape de aire y se 
haya obtenido un ajuste satisfactorio. Re ajuste si es necesario. 

Cup both hands over the mask, exhale forcefully if air leaks around the nose again to form 
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Make sure does not exist air scapes. Re-adjust as necessary 





